
Gebrauchsanweisung

EyeMedica® 
TROCKEN + MUDE Augen-Geltropfen
Medizinprodukt mit Natriumhyaluronat 0,3 %

BESCHREIBUNG 
EyeMedica® Trocken + Müde Augen-Geltropfen bestehen aus natürlichen, biologischen Substanzen. Sie enthalten 
Natriumhyaluronat,dasNatriumsalzderHyaluronsäure,dasdieAugenoberflächeintensivbefeuchtetundgleitfähig
macht(Tränenfilmstabilisierend).DurchdiehoheWasserbindungskapazitätvonNatriumhyaluronatwerdenzudem 
gestresste,überanstrengteAugenerfrischt.AufgrundseinerbesonderenphysikalischenEigenschaftbildetesaußerdem
einensterilen,gleichmäßigen,stabilenundbesonderslanghaftendenSchutzfilmaufderHornhaut,ohnedieSehleistung 
zu beeinträchtigen.

DadurchbewirkenEyeMedica® Trocken + Müde Augen-GeltropfeneinelanganhaltendeLinderungbeiBeschwerdenin
Zusammenhang mit: 
•mechanischerBeanspruchung,z.B.beimTragenharteroderweicherKontaktlinsenoderbeidiagnostischenEingriffenamAuge.
•Überanstrengung(Sehstress)undintensivesSehenz.B.anComputerbildschirmen,MikroskopenoderbeilangenAuto-
fahrten.
•Umwelteinflüssen,z.B.durchdenLuftzugvonKlimaanlagenundAutogebläsen,trockeneHeizungsluft,Kälte,Wind.
•altersbedingterTrockenheitderAugen.

Die100%konservierungsmittelfreienEyeMedica® Trocken + Müde Augen-GeltropfensindauchbeilängerfristigerAn-
wendungbesondersgutverträglich.EyeMedica® Trocken + Müde Augen-GeltropfensindfürTrägervonhartenundweichen
Kontaktlinsengeeignet.

ANWENDUNG 
ZumÖffnenderFlascheentfernenSiedenSicherheitsringdurchZiehenandervorgefertigtenLasche,bisdieserkomplettent-
ferntist(1).DanachhebenSiedieKappedurchZiehennachobenab(2).LegenSiedenKopfetwaszurück,sehenSienach
obenundziehenSiedasUnterlidleichtvomAugeab(3).HaltenSiedieFlaschemitderTropföffnungnachuntenundgebenSie
durchkräftigen,längeranhaltendenDruck3–5maltäglicheinenTropfenindenBindehautsackdesAuges(4).DieKontaktlin-
senmüssenbeiderAnwendungderAugentropfennichtentnommenwerden.SchließenSielangsamdieAugen,damitsich
dieFlüssigkeitgleichmäßigaufderOberflächedesAugesverteilenkann.VermeidenSiejeglicheBerührungderTropföffnung
mit dem Auge oder den Händen.EinsicheventuellanderTropföffnungnochbefindlicherTropfensolltedurchleichtesKlopfen
aufdenFlaschenbodenentferntwerden.SetzenSienundieKappedurchleichtenDruckwiederaufdieFlascheauf(5).Wenn
sichdieBeschwerdenverschlimmernsolltenoderkeineBesserungeintritt,suchenSieIhrenAugenarztauf.

Dasspezielle,innovativeSterilfilter-SystemderFlaschebedingtallerdingsauch,dassnachjederEntnahmeeinigeSekunden
WartezeitohneDruckaufdieFlascheverstreichenmüssen,damitwiedergenügendLufteinströmenkann.Ohnediese
WartezeitistdieweitereEntnahmenurerschwertmöglich.AufgrundphysikalischerGegebenheitendesLuftfiltersystems
istmitzunehmenderEntleerungderFlascheetwasmehrDruckaufwanderforderlich.

ZUSAMMENSETZUNG 
1mlenthält:Natriumhyaluronat0,3%,Natriumchlorid,Natriumcitrat,Citronensäure,WasserfürInjektionszwecke

PACKUNGSGRÖSSE 
Verkaufseinheit:1x10ml.10ml=ca.165Anwendungen

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE 
•NichtverwendenbeibeschädigterFlascheoderSiegelring.
•MitderTropföffnungderFlaschedasAugenichtberühren.
•NichtanwendenbeieinerbestehendenÜberempfindlichkeitgegenübereinemderInhaltsstoffe.
•FallsSiezusätzlichandereAugentropfen/Augensalbenanwenden,sollteeinAnwendungsabstandvon15Minuteneinge-
haltenwerden.EyeMedica® Trocken + Müde Augen-Geltropfensolltendannimmerzuletztverabreichtwerden.
•NichtaninfiziertenoderverletztenAugenanwenden.
•NachderAnwendungkannvorübergehenddieSehschärfeverringertsein;indiesemFallkeinFahrzeuglenken,keine
Maschinenbedienenundwarten,bisdienormaleSehschärfewiedereingetretenist.
•VerwendenSiedieAugentropfennichtnachAblaufdesVerfallsdatums,dasSieaufderFlaschesowiederFaltschachtelfinden. 
•NachdemerstenÖffnendieAugentropfennichtlängerals12Monateanwenden.Aufgrunddesspeziellen,innovativen
Sterilfilter-SystemskannnichtdiegesamteMengederLösungentnommenwerden.

LAGERUNG 
Bei2°Cbis25°Clagern.VorFrostschützen.VerschließenSiedieFlaschenachGebrauchwieder
mitderVerschlusskappe.FlaschevorLichtgeschütztimOriginalkartonaufbewahren.   22
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BEDEUTUNG DER SYMBOLE AUF DER PACKUNG:

  Hersteller

  BitteGebrauchsinformationbeachten

      Temperaturbegrenzung

         NichtverwendenbeibeschädigterFlascheoderSiegelring

 SterilisiertdurchAnwendungaseptischerVerfahrenstechnik

  Chargencode

  Verwendbarbis

Stand der Information:April2018

 Hersteller: 
PentaArzneimittelGmbH 
Werksstraße3 
92551Stulln,Deutschland       0483

Vertrieb: 
DISTRICONGmbH 
Bessie-Coleman-Straße13 
60549Frankfurt,Deutschland 035_REV04


